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Genova, 28 Giugno 2019 
 
IREOS S.p.A. 
Via Stefano Turr 165 
16147 Genova (GE) 
 
 

Rapporto di prova n. 190628-1/1_A1-h3 
 

Campionatore: Ireos Laboratori Srl 

Codici membrane: CM889589 

Luogo prelievo: A1 - Ansaldo 

Data prelievo: 28/06/2019  

Data consegna: 28/06/2019  

Data di analisi: 28/06/2019   

 

Analisi mineralogica di n° 1 membrana in PC (Ø 25 mm) per l’accertamento della presenza di amianto 

aerodisperso mediante SEM-EDS, ai sensi del D.M. 06/09/1994 – All. 2B 

Codice certificato DISTAV  
Orario 

campionamento 
Presenza/assenza 

amianto 
LdQ* 
(ff/l) 

Risultato  
(ff/l) 

V totale  
(L) 

190628-1/1_A1-h3 9:00 – 12:00 assente  0,1 < 0,1 1800 

 
 
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. 
Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione 
*limite di quantificazione basato sul ritrovamento di una fibra 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'analista             Il responsabile 
Dott.ssa Elisa Sanguineti           Prof. Laura Gaggero 
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Genova, 28 Giugno 2019 
 
IREOS S.p.A. 
Via Stefano Turr 165 
16147 Genova (GE) 
 
 

Rapporto di prova n. 190628-1/1_A2-h3 
 

Campionatore: Ireos Laboratori Srl 

Codici membrane: CM889489 

Luogo prelievo: A2 - Area BIC 

Data prelievo: 28/06/2019  

Data consegna: 28/06/2019  

Data di analisi: 28/06/2019   

 

Analisi mineralogica di n° 1 membrana in PC (Ø 25 mm) per l’accertamento della presenza di amianto 

aerodisperso mediante SEM-EDS, ai sensi del D.M. 06/09/1994 – All. 2B 

Codice certificato DISTAV  
Orario 

campionamento 
Presenza/assenza 

amianto 
LdQ* 
(ff/l) 

Risultato  
(ff/l) 

V totale  
(L) 

190628-1/1_A2-h3 09:00 – 12:00 assente  0,1 < 0,1 1800 

 
 
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. 
Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione 
*limite di quantificazione basato sul ritrovamento di una fibra 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'analista             Il responsabile 
Dott.ssa Elisa Sanguineti           Prof. Laura Gaggero 
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Genova, 28 Giugno 2019 
 
IREOS S.p.A. 
Via Stefano Turr 165 
16147 Genova (GE) 
 
 

Rapporto di prova n. 190628-1-2-3/3_A3-h1-h2-h3 
 

Campionatore: Ireos Laboratori Srl 

Codici membrane: CM889635 - CM889592 - CM889527 

Luogo prelievo: A3 - Terrapieno Vergano  

Data prelievo: 28/06/2019  

Data consegna: 28/06/2019  

Data di analisi: 28/06/2019   

 

Analisi mineralogica di n° 3 membrane in PC (Ø 25 mm) per l’accertamento della presenza di amianto 

aerodisperso mediante SEM-EDS, ai sensi del D.M. 06/09/1994 – All. 2B 

Codice certificato DISTAV  
Orario 

campionamento 
Presenza/assenza 

amianto 
LdQ* 
(ff/l) 

Risultato  
(ff/l) 

V totale  
(L) 

190628-2-3/3_A3-h1-h2-h3 10:15 – 12:15 assente  0,1 < 0,1 1200 

190628-1/3_A3-h1-h2-h3 9:15 – 10:15 N.D.** N.D.** --- 600 

 
 
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. 
Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione 
*limite di quantificazione basato sul ritrovamento di una fibra 
**N.D.: filtro illeggibile 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'analista          Il responsabile 
Dott. Adrián Yus González        Prof. Laura Gaggero 
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Genova, 28 Giugno 2019 
 
IREOS S.p.A. 
Via Stefano Turr 165 
16147 Genova (GE) 
 
 

Rapporto di prova n. 190628-1/1_A3bis-h3 
 

Campionatore: Ireos Laboratori Srl 

Codici membrane: CM889534 

Luogo prelievo: A3 bis 

Data prelievo: 28/06/2019  

Data consegna: 28/06/2019  

Data di analisi: 28/06/2019   

 

Analisi mineralogica di n° 1 membrana in PC (Ø 25 mm) per l’accertamento della presenza di amianto 

aerodisperso mediante SEM-EDS, ai sensi del D.M. 06/09/1994 – All. 2B 

Codice certificato DISTAV  
Orario 

campionamento 
Presenza/assenza 

amianto 
LdQ* 
(ff/l) 

Risultato  
(ff/l) 

V totale  
(L) 

190628-1/1_A3bis-h3 09:00 – 12:00 N.D.** N.D.** --- 1800 

 
 
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. 
Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione 
*limite di quantificazione basato sul ritrovamento di una fibra 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'analista          Il responsabile 
Dott. Adrián Yus González        Prof. Laura Gaggero 
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Genova, 28 Giugno 2019 
 
IREOS S.p.A. 
Via Stefano Turr 165 
16147 Genova (GE) 
 
 

Rapporto di prova n. 190628-1-2-3/3_A4 bis-h1-h2-h3 
 

Campionatore: Ireos Laboratori Srl 

Codici membrane: CM889625 - CM889507 - CM889493 

Luogo prelievo: A4 bis - Tetto Civico Via Porro N° 5 

Data prelievo: 28/06/2019  

Data consegna: 28/06/2019  

Data di analisi: 28/06/2019   

 

Analisi mineralogica di n° 3 membrane in PC (Ø 25 mm) per l’accertamento della presenza di amianto 

aerodisperso mediante SEM-EDS, ai sensi del D.M. 06/09/1994 – All. 2B 

Codice certificato DISTAV  
Orario 

campionamento 
Presenza/assenza 

amianto 
LdQ* 
(ff/l) 

Risultato  
(ff/l) 

V totale  
(L) 

190628-1-2-3/3_A4bis-h1-h2-h3 9:15 – 12:15 assente  0,1 < 0,1 1800 

 
 
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. 
Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione 
*limite di quantificazione basato sul ritrovamento di una fibra 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'analista          Il responsabile 
Dott. Adrián Yus González        Prof. Laura Gaggero 
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Genova, 28 Giugno 2019 
 
IREOS S.p.A. 
Via Stefano Turr 165 
16147 Genova (GE) 
 
 

Rapporto di prova n. 190628-1-2-3/3_A5-h1-h2-h3 
 

Campionatore: Ireos Laboratori Srl 

Codici membrane: CM889480 - CM889585 - CM889579 

Luogo prelievo: A5 - Area Campasso Nord 

Data prelievo: 28/06/2019  

Data consegna: 28/06/2019  

Data di analisi: 28/06/2019   

 

Analisi mineralogica di n° 3 membrane in PC (Ø 25 mm) per l’accertamento della presenza di amianto 

aerodisperso mediante SEM-EDS, ai sensi del D.M. 06/09/1994 – All. 2B 

Codice certificato DISTAV  
Orario 

campionamento 
Presenza/assenza 

amianto 
LdQ* 
(ff/l) 

Risultato  
(ff/l) 

V totale  
(L) 

190628-1-2-3/3_A5-h1-h2-h3 9:15 – 12:15 
presente 

tremolite-actinolite 
0,1 0,1 1800 

 
 
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. 
Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione 
*limite di quantificazione basato sul ritrovamento di una fibra 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'analista             Il responsabile 
Dott.ssa Elisa Sanguineti           Prof. Laura Gaggero 
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Genova, 28 Giugno 2019 
 
IREOS S.p.A. 
Via Stefano Turr 165 
16147 Genova (GE) 
 
 

Rapporto di prova n. 190628-1-2-3/3_A6-h1-h2-h3 
 

Campionatore: Ireos Laboratori Srl 

Codici membrane: CM889515 - CM889505 - CM889593 

Luogo prelievo: A6 - Via del Campasso 

Data prelievo: 28/06/2019  

Data consegna: 28/06/2019  

Data di analisi: 28/06/2019   

 

Analisi mineralogica di n° 3 membrane in PC (Ø 25 mm) per l’accertamento della presenza di amianto 

aerodisperso mediante SEM-EDS, ai sensi del D.M. 06/09/1994 – All. 2B 

Codice certificato DISTAV  
Orario 

campionamento 
Presenza/assenza 

amianto 
LdQ* 
(ff/l) 

Risultato  
(ff/l) 

V totale  
(L) 

190628-1-2-3/3_A6-h1-h2-h3 9:45 – 12:45 assente 0,1 < 0,1 1800 

 
 
I risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. 
Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione 
*limite di quantificazione basato sul ritrovamento di una fibra 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'analista          Il responsabile 
Dott. Adrián Yus González        Prof. Laura Gaggero 
                                                                               
 


